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Gestion quotidienne

Matériel utilisé pour un geste invasif

Dispositif médical critique 
(haut risque infectieux)

Pour les DM thermostables : stériliser à la vapeur 
d'eau sous pression (134°C pendant 18 mn)   
Pour les DM thermosensibles : désinfecter à haut 
niveau par acide peracétique

Matériel à usage unique disponible

Matériel à privilégier

Matériel réutilisable requis

Dispositif médical 
semi-critique

Dispositif médical non critique (bas risque 
infectieux)

Stériliser ou désinfecter à un niveau 
intermédiaire

Désinfecter à un niveau bas quotidiennement

Niveau de désinfection Produit désinfectant Rinçage Séchage

Bas niveau
Bactéricide par immersion ou application d’un 
support non tissé imprégné

Eau du réseau
Gants à usage unique

Textile à usage unique non pelucheux

Niveau intermédiaire Bain de produit désinfectant
Eau du réseau
Gants à usage unique

Textile à usage unique non pelucheux

Haut niveau
Bain de produit désinfectant ou acide 
peracétique

Eau conditionnée étiquetée stérile en 
flacon + bac stérile
Gants stériles

Textile à usage unique non pelucheux 
stérile
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